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Холтеровское мониторирование (ХМ) широко 
применяется в различных клинических условиях 
для диагностики нарушений ритма и проводимости, 
которые не всегда могут быть выявлены при помо­
щи стандартной электрокардиограммы (ЭКГ). ХМ 
позволяет установить связь клинических симпто­
мов (обмороки, головокружения, боли в груди, серд­
цебиение, одышка и др.) с нарушениями сердечно­
го ритма и проводимости, оценить эффективность 
антиаритмической терапии, реакцию пациента на 
ее коррекцию или прекращение, дает возможность
ХМ - холтеровское мониторирование 
ЭКГ - электрокардиограмма
оценки прогноза в конкретных клинических ситуа­
циях. Точная и своевременная диагностика аритмий 
является определяющим фактором для правильного 
диагноза и имеет решающее значение для эффек­
тивного, в том числе интервенционного, лечения.
Интересно отметить, что прототипом совре­
менного холтеровского носителя стал сконструи­
рованный в 1947 году Норманом Джефри Холтером 
ЭКГ-трансмиттер, который передавал радиосигна­
лы во время нагрузки на стационарном велоэрго­
метре и весил более 40 килограммов [1].
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В настоящее время ХМ является относительно 
недорогим, доступным и несложным в исполнении 
методом. Современные устройства, используемые 
для проведения ХМ, -  легкие, незаметные и практи­
чески не доставляют дискомфорта пациентам при 
ношении. Функция непрерывного мониторинга 
ЭКГ «beat-to-beat», автоматическое распознавание 
аритмий и беспроводная передача данных в режи­
ме реального времени стали важными факторами, 
определяющими высокую диагностическую эффек­
тивность метода и удобство в использовании [2, 3, 
4, 5].
В 2017 г. принят экспертный консенсус 
«2017 ISHNE-HRS expert consensus statem ent on 
ambulatory ECG and external cardiac monitoring/ 
telemetry», в котором рассмотрены новые техно­
логии холтеровского мониторирования [6]. В до­
кументе представлены особенности современных 
мониторов в зависимости от типов носителей, 
максимального времени записи, способа передачи 
данных. Современные 1-12-канальные регистра­
торы позволяют проводить непрерывную запись 
ЭКГ в различных временных интервалах: 24-48 ча­
сов, 3-7 суток, 1-4 недели, год и более; могут сохра­
нять всю запись целиком либо заносить в память 
определенные события, способны анализировать 
как эпизоды аритмии, так и сегмент ST, вариабель­
ность ритма, различаются способом передачи дан­
ных (проводная /  беспроводная, в режиме реально­
го времени /  постобработки данных).
Определяющим в выборе монитора для конкрет­
ного пациента является частота симптомов аритмии 
/  клинических событий [5]. Наиболее используемым 
методом в практике является 1-7-суточное ХМ; при 
его неуспешное™ целесообразно проводить более 
длительное мониторирование (7-30 дней), которое 
актуально при редкой клинической симптоматике. 
В случае, если длительное неинвазивное монито­
рирование не разрешило клиническую проблему, 
рекомендовано использование имплантируемого 
регистратора. Последний может быть установлен на 
срок до 36 месяцев.
Поэтому в настоящее время активно развива­
ются системы неинвазивного длительного мони­
торирования ЭКГ, вобравшие в себя преимущества 
имплантируемых устройств мониторирования и 
лишенные недостатков привычного холтеровского 
мониторирования [7, 8, 9]. Новое поколение 1-2- ка­
нальных носимых регистраторов с беспроводной 
передачей данных и возможностью непрерывной 
записи в течение 7-30 дней («Continuous single- or 
two-lead external recorders with wireless transmission 
(patch ECG monitors)») -  наиболее перспективная, 
активно развивающаяся часть дистанционного мо­
ниторирования ЭКГ [10, 11].
Следует заметить, что наблюдение за больными 
в настоящее время выходит на первые позиции при 
использовании длительного мониторирования. В
обзоре И.Ш. Хасанова указываются перспективы 
развития «электрокардиотерапии» на основе уда­
ленного мониторинга [12]. Появилось понятие «ми­
кромедицина», которое используется при примене­
нии миниатюрных индивидуальных медицинских 
приборов для телемониторинга состояния челове­
ка. Использование неимплантируемых устройств 
для наблюдения за хроническими больными, 
по-видимому, более дешевое и удобное меропри­
ятие, тем более, что программа такого монитори­
рования может уточняться в каждом конкретном 
случае. Возможно, будет проводиться ежемесячный 
мониторинг с небольшими перерывами либо мони­
торирование с учетом жалоб, при смене терапии и
Т .Д .
Несомненно, многодневное мониторирование 
ЭКГ и телемониторинг имеют преимущества пе­
ред суточным ХМ. По данным О.С. Гай с соавт., при 
сравнении эффективности телемониторинга и ХМ 
для выявления пароксизмов фибрилляции и трепе­
тания предсердий у больных с малосимптомными 
или бессимптомными аритмиями телеметриче­
ский контроль оказывается в 1,6 раз эффективнее в 
диагностике этого вида нарушений ритма [13].
Носители последнего поколения, помимо запи­
си ЭКГ, способны регистрировать температуру тела, 
частоту дыхания, активность пациента [14]. Они 
прочно крепятся на коже при помощи специальной 
клейкой водостойкой поверхности, не смещаются 
при физической нагрузке и при водных процеду­
рах. Пациент может нажать кнопку и пометить сим- 
птомные эпизоды, а в целом носитель фиксирует 
все данные ЭКГ в течение установленного перио­
да. Возможность удаленного доступа и слежения за 
электрокардиограммой в режиме «онлайн» делает 
этот вид дистанционного мониторирования одним 
из самых перспективных.
Такие устройства, как, например, «Spyder» или 
«Zio Patch», представляют собой высокотехнологич­
ные портативные приборы для длительного амбу­
латорного мониторирования ЭКГ, передачи и хра­
нения данных мониторирования посредством сети 
Ethernet/GSM с помощью мобильного приложения 
для телефонов с ОС Android или iOS и анализа дан­
ных с помощью приложения на основе Web-интер­
фейса.
Преимущества данного вида мониторирования 
заключена в основных рабочих моментах:
1. Портативность (отсутствие проводов), что 
незаменимо, в первую очередь, для детей, полных 
людей, спортсменов.
2. Компактность аппарата (вес 40-50 г с бата­
рейкой и размер около 40x50 мм).
3. Продолжительность непрерывной записи 
одного сеанса в течение 14 дней в амбулаторных ус­
ловиях.
4. Моментальная передача данных лечащему 
врачу и возможность дистанционного наблюдения
134
REVIEWS VOH 6 №4 Complex Issues o f Cardiovascular Diseases ©
за пациентом в режиме онлайн, регистрация собы­
тий и выгрузка данных в формате pdf в любой мо­
мент мониторирования или после него.
5. Повышение приверженности пациента ле­
чению за счет комфортного пребывания в привыч­
ных домашних условиях и ведения привычного об­
раза жизни.
6. Безопасность и отсутствие противопоказа­
ний. Ношение прибора не вызывает болевых или 
иных дискомфортных ощущений.
Таким образом, конечной целью дистанцион­
ного мониторинга больных является повышение 
доступности, качества и эффективности оказания 
специализированной медицинской помощи, сни­
жение рисков для здоровья.
Объем информации, получаемой при помощи 
длительного амбулаторного мониторирования ЭКГ, 
включает в себя:
• оценку функционального состояния сину­
сового узла и атриовентрикулярного проведения;
• оценку эктопической активности;
• выявление пароксизмальных нарушений 
сердечного ритма;
• оценку изменений сегмента ST (элевация и/ 
или депрессия);
• наблюдение до и после хирургических вме­
шательств при риске осложнений со стороны сер­
дечно-сосудистой системы;
• подбор и контроль эффективности лекар­
ственной терапии;
• настройка и оценка функционирования им­
плантируемых антиаритмических устройств;
• наблюдение за пациентами в ранний по- 
стинфарктный период;
• определение адаптивных возможностей и 
уровня физической нагрузки организма с целью 
разработки индивидуальной реабилитационной 
карты пациента.
Если попытаться сформулировать показания 
для длительного мониторирования ЭКГ с дистан­
ционным анализом, то это, в первую очередь, воз­
можность немедленной диагностики преходящих 
нарушений ритма. В Рекомендациях по ХМ сфор­
мулированы три класса показаний (при этом име­
ется в виду суточное мониторирование ЭКГ) [15]. 
Первый класс объединяет случаи, когда имеются 
абсолютные показания к проведению ХМ как един­
ственному методу диагностики аритмий и оцен­
ки эффективности антиаритмического лечения. 
Второй класс с двумя подклассами: а -  с большей 
препочтительностью и b -  с меньшей предпочти­
тельностью ХМ. Третий класс включает показания, 
которые не влияют на постановку диагноза. Мно­
госуточное мониторирование, по-видимому, имеет 
свои особенности, хотя по своей идеологии сходно с 
привычным нам суточным. Считается, что послед­
нее позволяет выявить достаточно частые аритми­
ческие события -  не реже одного раза в несколько
дней [16]. Что касается более редких эпизодов, в 
российских рекомендациях имеется пробел, кото­
рый отчасти восполнен в рекомендациях ECS по 
электрокардиостимуляции и ресинхронизирующей 
терапии 2013 г. (табл. 1), а также в экспертном кон­
сенсусе «2017 ISHNE-HRS expert consensus statement 
on ambulatory ECG and external cardiac monitoring/ 
telemetry» [6]:
Таблица 1. Рекомендуемые технологии ЭКГ мониторирования в 
зависимости от частоты развития симптоматики [17]
Table 1. Recommended approaches of ECG monitoring depending on 
the frequency of symptoms
Частота развития 
симптоматики
Рекомендуемая технология 
ЭКГ мониторирования
Ежедневно 24-часовое холтеровское 
мониторирование с 
последующим анализом
Каждые 2-3 дня 48-72-часовое холтеровское 
мониторирование с 
последующим анализом
Еженедельно 7-дневное холтеровское 
мониторирование или 
наружный петлевой 
регистратор ЭКГ
Ежемесячно 14-30-дневное 
мониторирование с помощью 
наружного петлевого 
регистратора ЭКГ
Реже одного раза в 
месяц
Имплантируемый монитор 
ЭКГ
Из таблицы следует, что при крайне редких эпи­
зодах аритмии вместо неинвазивного мониторирова­
ния следует использовать имплантируемые монито­
ры ЭКГ. Имплантируемый петлевой регистратор или 
имплантируемый кардиомонитор (ИКМ) -  устрой­
ство, разработанное в 1990-х гг. и позволяющее не­
прерывно мониторировать сердечный ритм в течение 
периода, превышающего один год. Основной целью 
применения этих устройств стало установление связи 
между клинической симптоматикой и ритмом серд­
ца. Впервые ИКМ был применен для диагностики 
причины рецидивирующих обмороков.
Подобные устройства имплантируют под кожу 
под местной анестезией. Они имеют батарейку, 
срок службы которой составляет до 36 месяцев. 
Устройство активируется пациентом или другим 
человеком, обычно после обморока [18] или авто­
матически при возникновении аритмии [19, 20, 21]. 
Некоторые приборы способны передавать сигналы 
по телефону.
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Алгоритм распознавания аритмии в ИКМ осно­
ван на измерении циклов интервалов R-R, записан­
ных устройством. При возникновении интервала 
R-R длиннее или короче заданного устройство фик­
сирует данный участок ЭКГ в памяти. При возник­
новении фибрилляции предсердий (ФП) устройство 
определяет нерегулярные хаотичные интервалы 
R-R и классифицирует их как ФП, после чего про­
исходит запись ЭКГ до начала детекции и последу­
ющее сохранение ее в памяти. При этом могут воз­
никать трудности дифференциальной диагностики 
наджелудочковых и желудочковых аритмий, однако 
если удается выявить корреляцию между симпто­
мами и изменениями на ЭКГ у достаточно большо­
го числа пациентов на протяжении срока работы 
прибора, то эффективность затрат может оказаться 
выше таковой при стандартном обследовании [22].
ИКМ позволяют установить взаимосвязь сим­
птомов с реальным сердечным ритмом у паци­
ентов с редкими приступами аритмий, регистри­
ровать нарушения ритма в течение длительного 
времени, а также выявлять бессимптомные, но 
клинически значимые нарушения ритма. Основ­
ным преимуществом метода является возмож­
ность визуализации и анализа записи ЭКГ ретро­
спективно после возникновения события. Поэтому 
в настоящее время имплантируемые устройства 
используются как для выявления брадиаритмий 
при синкопальных состояниях, так и для диагно­
стики и ведения пациентов с предсердными та­
хиаритмиями и фибрилляцией предсердий. К не­
достаткам данных устройств можно отнести их 
малую доступность ввиду дороговизны, наличие 
относительных и абсолютных противопоказаний 
из-за необходимости проведения малого хирур­
гического вмешательства, наличие в организме 
инородного предмета и возникновение в резуль­
тате этого ряда осложнений (отторжение, включая 
местную тканевую реакцию, миграцию устройства, 
инфицирование, пролежни и пр.).
Первоначально ИКМ применяли для установле­
ния диагноза у пациентов с обмороками неясного 
происхождения при неинформативности преды­
дущего обследования. В небольшом исследовании 
у подобранных пациентов корреляция между сим­
птомами и ЭКГ была выявлена в 88% случаев в те­
чение в среднем 5 месяцев после имплантации [23]. 
Мета-анализ ряда исследований у 506 пациентов с 
необъяснимыми обмороками показал, что корре­
ляция между обмороками и ЭКГ была выявлена у 
176 (35%) из них; у 56% больных во время обморо­
ка зарегистрировали асистолию (или брадикардию 
в некоторых случаях), у 11% -  тахикардию, у 33% 
аритмии отсутствовали [24, 25, 26, 27, 28]. Предоб­
морочные состояния ассоциировались с аритмия­
ми значительно реже, чем обмороки. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что при отсутствии 
документированной аритмии предобморочное со­
стояние можно считать эквивалентом обморока. 
Напротив, наличие серьезной аритмии во время 
предобморочного состояния можно считать диа­
гностически значимым.
Резюмируя имеющийся на сегодняшний день 
опыт использования ИКМ, с высокой долей вероят­
ности можно утверждать, что в будущем новые мо­
ниторы позволят регистрировать не только ЭКГ, но 
и другие сигналы. По этой причине ИКМ будут чаще 
применяться на более раннем этапе диагностики 
нарушений ритма и проводимости, в том числе, до 
проведения других стандартных исследований.
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